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Opolskie Centrum Rehabilitacji 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/03/2011  Korfantów dnia: 2011-03-21 

 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-03-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o 

wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony na Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

 

Pytanie 1 Zadanie nr 1, pozycja 5-10  

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 40mm, zamiast 50mm?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 2 Zadanie nr 1, pozycja 12-14  

Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, Zamawiający wymaga aby 

opakowania jednostkowe strzykawki posiadało opis w języku polskim? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wymaga takiej konieczności. 

Pytanie 3 Zadanie nr 1, pozycja 20  

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 20 do osobnego zadania, umożliwi nam 

to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej 

liczby oferentów?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 4 Zadanie nr 1, pozycja 21  

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 88mm lub 90mm, spełniające 

pozostałe wymagania SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5 Zadanie nr 1, pozycja 22  
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Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń bez prowadnicy, spełniające pozostałe 

wymagania SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 6 Zadanie nr 1, pozycja 23  

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe 

wymagania? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 7 Zadanie nr 1, pozycja 24 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe 

wymagania? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 8 Zadanie nr 1, pozycja 24 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń za standardowym ostrzem ostrze typu Quincke, 

spełniające pozostałe wymagania SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9 Zadanie nr 1, pozycja 25 

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o długości 90mm, spełniające pozostałe 

wymagania? 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 10 Zadanie nr 1, pozycja 26-28  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie pozycji 26-28 do osobnego 7~dania, 

umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty. Państwa zgoda rozszerzy grono 

wykonawców mogących złożyć ofertę i pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej 

liczby oferentów 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 11 Zadanie nr 1, pozycja 35-38  

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrządy do przetaczania nie zawierały ftalan6w? 

Przyrządy do przetaczania zawierają śladowe ilości ftalanów, nie mające wpływu na sten 

zdrowia pacjenta. Europejska norma 93/42/EEC nie narzuca wymagania aby produkty nie 

zawierały ftalanów, Zagrożenie dla organizmów ludzkich przez DĘHP zawarte w wyrobach 

medycznych _ jakkolwiek znaczące - jest w skali populacji istotnie mniejsze (ze względu na 

częstość kontaktu) niż 7:agrożenie stwarzane przez DEHP wprowadzane do organizmów 

ludzkich z innych źródeł (np. opakowań napoj6w i żywności). Państwa zgoda na odstąpienia 

od wymogu umożliwi złożenia dużo niższych Cenowo ofert, co korzystnie wpłynie na 

sytuacją finansową szpitala.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 12 Załącznik nr 1, pozycja 12,15,17 i 20  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania 

jednostkowe maksymalnie po 100 sztuk, z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem 

zapotrzebowanych przez Zamawiającego ilości sztuk na ilości opakowań jednostkowych. W 

przypadku, gdy cenę za sztukę mielibyśmy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku 

znacznie zawyżyłoby to ofertę 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 13 Załącznik nr 1, pozycja 12- 17  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek tylko z nazwą producenta na 

cylindrze strzykawki co w zupełności ułatwia identyfikację bez opakowania jednostkowego. 

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 14 Załącznik nr 1, pozycja 17  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawki precyzyjnej o pojemności 1 mi z 

dokładniejszą działką elementarną tj. 0,01ml przy zachowaniu pozostałych parametrów 

SIWZ.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 15 Załącznik nr 1, pozycja 17  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek precyzyjnych z niewtopioną igłą 

przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 16 Załącznik nr 1, pozycja 22  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego 

Pencil-Point w rozmiarze 27G i długości 88 mm razem z prowadnicą w rozmiarze 22G, gdyż 

według naszej wiedzy igły Pencil-Point razem z prowadnicami występują tylko w rozmiarach 

24. 25, 26 i 27G. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy dopuszczenie igły do 

znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Quincke w rozmiarze 22G/88 mm bez 

prowadnicy.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający dopuszcza igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z ostrzem Quincke w 

rozmiarze 22G/88 mm bez prowadnicy.  

Pytanie 17 Załącznik nr 1, pozycja 28  

Prosimy o dopuszczenie igły do znieczuleń splotów do stymulatora HNS 12 o wymiarze 20G 

0,9x150mm, szlif 15°, gdyż najprawdopodobniej wkradł się błąd w opisie zamówienia. 

 Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 18 Załącznik nr 1, pozycja 34 

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki do ventlonów posiadały wewnętrzny trzpień poniżej 

krawędzi korka w celu zachowania aseptyczności?  

 Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK, Zamawiający stawia takie wymaganie.. 

Pytanie 19 Załącznik nr 1, pozycja 30-33  

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający umieszczając zapis minimalne warunki 

techniczne dla kaniul - " ... koreczek zabezpieczający z trzpieniem wewnętrznym położonym" 

miał na myśli kaniule z koreczkiem posiadającym wewnętrzny trzpień poniżej krawędzi 

korka?  

 Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

TAK. 

Pytanie 20 Załącznik nr 1, pozycja 41 

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy do pomp infuzyjnych nie zawierających 

toksycznych ftalanów, co ma być potwierdzone kartą charakterystyki bezpieczeństwa 

produktu chemicznego i oświadczeniem producenta? Dążenie do zminimalizowania ilości 

wyrobów zawierających toksyczne ftalany zmaterializowało się w Dyrektywie 2007/47/WE 

Parlamentu Europejskiego z dnia 05.09.2007 r., której przepisy obowiązują od 21 marca 2010 

roku i obecnie co do wymagań zasadniczych, zostały przeniesione do Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku (Dz.U. z 24 stycznia 2011 Nr 16 poz.74l.  

 Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

NIE. Zamawiający nie stawia takiego wymagania. 

 

 

         Zamawiający 


