Opolskie Centrum Rehabilitacji
Wyzwolenia 11
48-317 Korfantow

Pismo: PZP-225/06/2013 Korfantow dnia; 27.03.2013 r.

ODPOWIED ZI na pytania

Dotyczy postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadgo w trybie przetargu
nieograniczonego ndostawe i montaz sprzetu rehabilitacyjnego dla Opolskiego Centrum
Rehabilitacji PZP-225/06/2013.

Zamawiajcy przekiada wyjgnienia do SIWZ bhdace odpowiedzi na zapytania Wykonawcow
dotyczce wyja&nienia tréci specyfikacii.

Zadanie nr 2 Stot rehabilitacyjny

1. Czy Zamawiajcy dopuci stét o stabilnej konstrukcji na 4 stopkach, pdsicy cztery kota z
centralra blokad.
Odpowiedz: NIE, Zamawiajacy nie wyraza zgody

2. Czy Zamawiajcy dopuci stét w ktorym podnoszenie ramy gornej stotu agayse bez zmiany
pozycji blatu. Regulacja wysoka w zakresie 450-950 mm.
Odpowiedz: TAK, Zamawiaj acy dopusci

3. Czy Zamawiajcy dopuci do zaoferowania stét rehabilitacyjny o paramgira

Regulowany zagtéwek za pompsprzyny gazowej w przedziale ( -60 do +60 stopni )
Regulowana wysoké lezyska, za pomacsitownika hydraulicznego - noego, regulacja wysoKoi
w zakresie 530 — 930 mm

Spelniajcy pozostate wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedz: TAK, Zamawiaj acy dopLsci

4. Czy Zamawiajcy dopuci konstrukcg stotu stabilg, na czterech stopkach (kétka wysuwane za
pomoa dzwigni, 2 sketne)?
Odpowiedz: NIE, Zamawiajacy nie wyraza zgody

5. Czy Zamawiajcy dopuci regulowany zagtdwek za pompsprzyny gazowej w przedziale od -90
do +80 stopni?
Odpowiedz: TAK, Zamawiaj acy dopLsci

6. Czy Zamawiajcy dopuci regulowan wysoka¢ lezyska za pomagsitownika hydraulicznego —
noznego, z regulagjwysokaci w zakresie 570 do 940 mm?
Odpowiedz: TAK, Zamawiaj acy dopusci

7. Czy Zamawiajcy dopuci stét o konstrukcji prostaitnej, ktéra pozwala na zmiamvysokaci

lezyska bez zmiany pozyciji blatu oraz pozwoh wiksz stabilng¢ przez caty okresaytkowania?
Odpowiedz Zamawiajacego: NIE, Zamawiajacy nie dopuci

Zamawiajqcy




