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Odpowiedzi na pytania w postepowaniu na:

Dostawe sprzetu w ramach projektu

»Subregion Srodkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziatajacy nadwadze,
otylosci oraz cukrzycy wérdd dzieci | mtodziezy w wieku od 6 do 18 lat oraz dorostych pomiedzy 45-65

rokiem Zycia.”

wspolfinansowanego ze Srodkéw Unii  Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Nazwa i adres zamawiajacego

Zamawiajacy:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantow w imieniu
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantéw oraz
Partnera
Diabetica Sp. z 0.0.
ul. Bohaterow Warszawy 27, 48-300 Nysa

Dane do kontaktu:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0,
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantow
sekretarz komisji ds. zamoéwien publicznych Anna Klonowska
Godziny pracy: Od poniedziatku do piatku
w godzinach od 7:25 do 15:00
tel.77/ 43 44 055, fax. 77/ 43 44 005,
www.ocr.pl e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com

1. Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wylaczenie dla Zadania 1: Rower treningowy stacjonarny/
cykloergometr rowerowy 7 szt., Atfas do éwiczen 3 szt., Bieznia 4 szt., Orbitrek 4 szt. oraz zakup osobno
pozycji Rower rehabilitacyjny/ ergometr rowerowy 6 szt. Pozwoli to Pafstwu na zakup sprzetu w
nizszych cenach i przy lepszych warunkach handlowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wylgczenie z zadania 1 poz. 2 Rower rehabilitacyjny/
ergometr rowerowy 6 szt, w zwigzku z tym pozycja ta zostanie opisana w nowo utworzonym zadaniu 4.
Zmieniony druk oferty zostaje zalaczony do niniejszych odpowiedzi. W ofertach ziozonych na
dotychczasowym druku oferty Zamawiajacy wylaczy poz. 2 z zadania 1 do osobnej oceny zgodnie ze

zmienionymi zapisami zapytania.

2. Zadanie 1 - poz. 2 Rower rehabilitacyjny/ ergometr rowerowy 6 szt.:
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Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy dopusci rower medyczny stosowany w systemach do rehabilitacji kardiologicznej o
nastepujacych parametrach zamiast opisanych przez Zamawiajacego:

- maksymalna masa pacjenta 180 kg - jest to wartos¢ w zupelno$ci wystarczajaca przy profesjonalnych
urzadzeniach medycznych, bo tego typu rowery stosowane sg nawet w medycznych systemach do
rehabilitacji kardiologicznej

- kolo zamachowe o masie ok. 6 kg — kolo zamachowe o masie 20 kg jest bardzo trudne do wprawienia w
ruch co u pacjentow o duzej masie ciala moze uniemozliwia¢ trening

- ekran wyswietlajacy parametry: WATT, PULS, CZAS, DYSTANS, 1/MIN, KCAL

- programy kardio, zalezne od tetna i obrotéw

- wirowy system hamulcowy zapewniajacy duzo dokladniejsze ustawienie oporu

- regulacja nachyienia i wysokosci siodetka

- zakres mocy 15-600 W

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopusci.

Prezes Zarzadu
Wojciech Machelski

PREZEWADU

mgr inz, Wojciech Machelski
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