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ODPOWIEDZI
na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywna dostawa implantow ortopedycznych kregostupowych i
materialéw zespalajacych.

Zamawiajacy przeklada wyjasnienia bedace odpowiedzig na zapytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia
tresci specyfikacii.

Pytanie 1

[dot. pakiet nr 3] Czy zamawiajacy wyrazi zgode na implanty stawu srodreczno - paliczkowego wykonane z
elastomeru silikonowego bez tytanowych pierscieni i dostepnych w 6 rozmiarach?

Stanowisko Zamawiajacego:

Tak. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 2

Pakiet 2 pozycja 2: Czy zamawiajacy w podpunkcie 2 wymaga: Sterylne wsuwane klatki szyjne w wysokosciach
od 4-10mm bez koniecznosci wypelnienia substytutem kostnym o zwiekszonej odpornosci na urazy
mechaniczne; Innowacyjny materiat wykonania implantu: tytan komorkowy (ang. cellular titanium) o
wlasciwosciach hydrofilnych i najwyzszej z dostepnych na rynku biozgodnosci; Anatomiczny profil koszyka
(wypukto-wklgsty), ksztatt lordotyczny odtwarzajacy lordoze szyjna; Gtadka tylna $ciana implantu; 3 rodzaje
wielkosci implantu: small, standard i large. Koszyk przerastajacy koscia w okoto 80% objgtosci powierzchni
catosci implantu, we wszystkich kierunkach oraz wokot implantu; Struktura zblizona do struktury kosci; Obecnos¢
dodatkowych znacznikow radiologicznych; Modut sprezystosci zblizony do kosci? Pakiet 2 pozycja 11 A Czy
zamawiajacy w podpunkcie 11 A wymaga: Klatki do spondylodezy typu TLIF — ksztalt implantu: prosty badz
banan, wykonany z materiatu tytan komorkowy (ang. cellular titanium) o wiasciwosciach hydrofilnych i najwyzszej
z dostepnych na rynku biozgodnosci. Brak potrzeby wypetniania implantu substytutem kostnym; Porowato$¢
tytanu komorkowego 1000um; Klatka przerastajaca koscig w okoto 80% objgtosci powierzchni catosci implantu,
we wszystkich kierunkach oraz wokdt implantu; Struktura zblizona do struktury kosci; MoZliwos¢ wykonania
badania MRi, bez ryzyka zakiocenia obrazu (kompatybilny z protokotem T2-spc-tra). Modut sprezystosci zblizony
do kosci. Duza powierzchnia implantu z trzonem stanowiaca silne wsparcie i baze do przerostu implantu. Banan:
wysokosé 7-14 mm, gleboko$¢ 32mm szerokos¢ 14,1 mm, kat lordotyczny 4 wysokosc 10-14, szerokos¢ 10 mm,
dtugosc 30 mm. Implanty stosowane w polaczeniu ze stabilizacja tylng kregostupa?

Stanowisko Zamawiajacego:
Tak.
Zamawiajacy
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